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該当アプリケーションとバージョン 

EpisysA301 のバージョン記号が  301‐0、301‐1、301‐2 
 

該当施設 

EpisysA301 で「⼿術部版」報告を⼊⼒している施設 

 

バグの内容 

EpisysA301 ⼿術部版の新規登録で、器材名を「剃⼑、刃（コード 33）」とした場合に、
⼀般報告としての器材名が「プラスチック製ピペット（コード 34）」と誤って⾃動記載される。 
※⾃動記載については、Episys ダウンロード時の添付ファイル「⼀般版と⼿術部版間の⾃

動記載.xlsx」を参照してください。 
 

バグの原因 

⾃動記載⽤の参照テーブルの誤り 
 

対応 

このバグの修正版または、修正⽤プログラムの配布を準備中です。 
 


